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В данной статье рассмотрен метод фильтрации и математической обработки спектров хло­
ристого калия, приведена математическая модель.
Кузмицкий Иосиф Фелиі 
дат технических наук, доці 






дат технических наук, доцент 
Область научных интересоі
При производстве калийных удобрений акту­
альным является измерение массовой доли хло­
ристого калия (КС1) как при отгрузке, так и не­
посредственно в технологическом процессе (на 
стадиях флотационного или галургического обо­
гащения). При этом содержание массовой доли 
калия изменяется в широком диапазоне. Напри­
мер, готовый продукт (концентрат) должен иметь 
не менее 95 % КС1, хвосты (отходы производства) 
- 2-5 % КС1, руда - 16-32 % КС1. Также в руде содер­
жится нерастворимый остаток, массовая доля 
которого для руд Старобинского месторождения 
составляет 3-12 %. Для решения столь сложных 
и разнообразных задач применяются современ­
ные методы анализа, одним из которых являет­
ся рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Одна­
ко при анализе происходит наложение спект­
ральных линий калия и хлора, причем спект­
ральные составляющие хлора перекрывают 
спектр калия (рис.1). Характеристический пик 
хлора имеет максимум при энергии 2,621 кэВ, а 
характеристический пик калия - при энергии 
3.312 кэВ. Также в этом энергетическом диапа­
зоне имеется спектральная составляющая от ар­
гона (энергия 2.957 кэВ), что вносит погрешность 
в измерение. Решить данную проблему можно 
увеличивая чувствительность и разрешающую 
способность детектора или с помощью методов 
фильтрации и статистической обработки сигна­
лов. Последний метод наиболее предпочтитель­
ный, так как позволяет использовать уже имею­
щееся аналитическое оборудование.
Энергия, кэВ
Рис.1. Распределения рентгеновского измерения для 
образца, зарегистрированные рентгенофлуоресцентным 
атомизатором X-Met 920 XRT: К - пик калия; СІ - пик хлора;
BS - фон
Как видно из рис.2, распределение КС1 имеет 
случайный характер. Поэтому для обработки не­
обходимо применить методы и алгоритмы, кото­
рые позволяют оценить параметры этого распре­
деления. Например, кубический сплайн являет­
ся детерминированной функцией, т.е. не являет­
ся законом распределения. Можно применить 
моментные фильтры второго порядка в рамках 
гауссовского закона. Ряд методов требует доста­
точно точного аналитического описания формы 
линии, хотя нет единого мнения о способе выбо­
ра такого аналитического выражения.
Рис.2. Распределение КСІ 93,58 % (серый) и аппроксимация 
пробы с помощью пакета Matlab (черный)
Однако известно, что такое простое выражение, 
как распределение Гаусса, часто непригодно [1]. 
Известен метод пиков, где одним из самых важ­
ных этапов является вычисление площадей пиков, 
положений их максимумов и разрешения [2]. Не­
известные параметры, входящие в аналитичес­
кие выражения кривых для описания пиков, на­
ходятся с помощью метода наименьших квадра­
тов. В качестве модельной функции выбирают га- 
уссиан. Метод наименьших квадратов является 
оптимальным при обработке измерений с по­
грешностями, распределенными по нормально­
му закону. Если это предположение нарушается,
то данный метод становится неоптимальным и 
возникает необходимость в других методах оцен­
ки. Большинство методов разделения малоэф­
фективны из-за трудоемкости и значительного 
числа существенных ограничений на область 
применимости.
В нашем случае мы будем предполагать, что в 
общем полученное распределение спектральных 
составляющих не подчиняется гауссовскому за­
кону.
Измерение массовой доли КС1 на ПО «Бела- 
руськалий» (г.Солигорск) проводилось на рентге­
нофлуоресцентном анализаторе X-Met 920 XRT 
фирмы Metorex (Финляндия) с титановым филь­
тром (20 мкм), напряжение на трубке 6 кВ и ток 
0,04 мА. Материал анода трубки - медь. Разре­
шение детектора на линии Мп - 14,4 %.
Полученные экспериментальным путем рас­
пределения КС1 можно представить как сумму 
трех распределений:
Р(Е) ” ЯсіРс{Е) + ЯкРк(Е) + QbsPbs(E) ♦ ( 1)
где Р(Е) - плотность распределения вероятности 
хлора (Сі), калия (К) и фона (BS): q, - параметр, 
характеризующий «вес»» составляющих плотнос­
ти распределения вероятности.
Плотность распределения можно описать как
Р,(Е) = ?3 е я, (2)
Исходя из постановки задачи, требуется опре­
делить коэффициенты qr  q4 по полученным N 
наблюдениям.





где Е0 — {Eq, Е0 Ех|.
Для решения уравнения необходимо знать 
конкретный вид функции Р [1|. В общем случае 
уравнение неразрешимо. Однако возможно вос­
пользоваться методом стохастической аппрокси­
мации:




где матрица Dk+1 выбирается специальным обра­
зом, соответствующим градиентному методу, 
псевдоградиентному методу или обратной мат­
рице Гессе.
Данный алгоритм реализован в среде Matlab 
с помощью функции curvefit, которая относитель­
но просто позволяет провести нелинейное оцени-
вание параметров распределения. Аргументами 
этой функции являются энергия, количество 
импульсов, формула функции распределения.
Результаты практических исследований 
показали, что фон по сравнению с распределе­
ниями К и С1 является незначительным. Тогда 
уравнение (1) может быть представлено следую­
щим образом:
\e-Qa,\q° ‘
Р(Е) = qa j • ѳ q°> . (5 )
Для оценки коэффициентов q использовались 
стандартные образцы предприятия ГОСТ 
20851.3-98 с содержанием КС1 в диапазоне от 91 
до 96 %. Экспериментально были получены сле-
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PRETREATMENT OF SPECTRUMS AT MEASURING PERCENTAGE KCL ON THE BASIS OF X-RAY 
FLUORESCENCE COMPLEX
I.F.Kuzmitski, A.V.Ovsyannikov, A.A.Vasilenko
This article is about a method of a filtration and mathematical processing of spectrums of potassium 
chloride, the mathematical model is given.
